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AURION 封闭溶液应用领域：电子显微镜、光学显微镜、生物测定 

 

产品信息： 

AURION 封闭溶液采用特殊选定的化合物制备。 所有反刍动物蛋白质均来自健康牲畜。 

封闭溶液含有牛血清白蛋白和冷水鱼皮明胶，磷酸盐缓冲盐水，含叠氮化钠作为防腐剂。 

根据标签所示，可能添加了正常血清。 以下变体可用： 

 

产品代码 905.001：无血清。 适用于蛋白质A和蛋白质G金纳米粒子偶联物。  

产品代码 905.002：含有正常山羊血清。 适用于基于山羊的二级抗体试剂。  

产品代码 905.003：含有正常兔血清。 适用于基于兔的二级抗体试剂。  

产品代码 905.004：含有正常绵羊血清。 适用于基于绵羊的二级抗体试剂。  

产品代码 905.005：含有正常驴血清。 适用于基于驴的二级抗体试剂。  

 

足够用于：300 个光学显微镜样本（每个样本 100 微升，约 3 滴） 

1000 个电子显微镜网格（每个样本 30 微升，约 1 滴） 

 

每批封闭溶液的封闭能力均通过斑点测试系统确定，如 Moeremans 等人，J. Immunol. Methods 

74，（1984），353 所述。  

 

AURION 封闭溶液的质量保证期为 18 个月，从质量控制分析之日起计算。 AURION 

封闭溶液可用于免疫金检测系统以及酶基和荧光检测系统。 产品应储存在 4-8°C。 不建议冷冻。  

 

一般注意事项： 

消除背景的程序包括三个主要步骤： 

 

1. 使用醛类淬灭剂（如硼氢化钠和氯化羟胺（0.1%））或低分子量化合物（如甘氨酸（50 mM）在 PBS 

中）抑制残留醛活性。  

2. 使用高分子量化合物（如 AURION 封闭溶液中所述的化合物）进行封闭。  

3. 使用适当的孵育和洗涤溶液（如 AURION BSA-c™），进一步降低背景风险。  

 

这些步骤应平衡以获得最佳结果。  

 

电子显微镜的网格标记： 

建议使用镍网格，特别是在进行银增强时。 网格漂浮在涂有石蜡膜的滴剂上。 

用精细镊子或环形金属圈将网格从一个滴剂转移到另一个滴剂或从一个孔转移到另一个孔。  

 

免疫金检测系统的使用说明： 

1. 灭活残留醛基。  

2. （对于蛋白质 A 或蛋白质 G 试剂）使用无血清封闭溶液，15-30 分钟。  

（对于二级抗体和链霉亲和素试剂）使用含有正常血清（与第二免疫孵育步骤中的抗体相同的物种）的封闭溶液，1

5-30 分钟。  

3. 用孵育缓冲液洗涤，然后继续进行一级抗体孵育。  
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推荐孵育缓冲液系统： 

PBS（20 mM 磷酸盐缓冲液，150 mM NaCl），pH 7.4 

0.1-0.2% AURION BSA-c™ 

10 mM NaN3 

检查 pH 并调整至 7.4（如有必要） 

 

关于背景预防的说明： 

有关背景预防的特别 AURION 新闻通讯可应要求提供。  

 

辅助产品： 

900.022 AURION BSA-c™（10%），100 毫升 

900.099 AURION BSA-c™（10%），30 毫升 

900.099-PBS 准备即用的孵育缓冲液（BSA-c），1 升 

900.099-PBST 准备即用的孵育缓冲液（BSA-c/吐温），1 升 
 

 
 
 

 
Immuno Gold Reagents & Accessories 

Custom Labelling 
 

Binnenhaven 5 
6709 PD WAGENINGEN, THE NETHERLANDS 

phone: (+31)-317-415094 
e-mail: info@aurion.nl 

website: https://aurion.nl/  
 


